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M046 Chlorofyl a i vand 

Anvendelsesområde Bestemmelse af chlorofyl a i marint vand og fersk overfladevand. 

Målemetode(r) DS 2201 (seneste udgave) med følgende specifikationer: 

4.1 Filter 
Marint vand: Glasfiberfilter, GF/F  
Fersk overfladevand: Glasfiberfilter GF/C (som anført i standarden) 

5.2 Ekstraktion 
Ethanol tilsættes med en kalibreret pipette eller dispenser. Graduering på centri-
fugeglas må ikke anvendes til at afmåle mængden af ethanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


