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M006 Nitrit i vand 

Anvendelsesområde Bestemmelse af nitrit i drikkevand og grundvand. 

Prøvetagning Prøverne udtages under behørig hensyntagen til bevarelse af redox-forhold i 
prøven (grundvand) og risiko for kontaminering ved nitrogenoxider i luften.  

Målemetode(r) Enhver målemetode, som giver mindst den analysekvalitet (måleområde og øv-
rige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål, kan anvendes 
(f.eks. DS/EN 26777 (seneste udgave)). Metodens eventuelle forskrifter om prø-
vebeholder, prøvehåndtering, filtrering, konservering og opbevaring erstattes af 
nedenstående krav. 

Prøvehåndtering inden 
analyse 

Prøven opbevares mørkt og koldt (0-4 °C) indtil analyse. 

Filtrering Prøver må ikke filtreres i laboratoriet 

Konservering Ingen. 

Opbevaring  
Analysen skal være afsluttet 
inden for de nævnte tidsfri-
ster 

Prøven opbevares mørkt og koldt (0-4 °C) højst 24 timer mellem prøvetagning 
og analyse.  

  


