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M009 
Opløst orthophosphat i fersk overfladevand, jordvand, 
drænvand, drikkevand og grundvand 

Anvendelsesområde Bestemmelse af opløst orthophosphat i fersk overfladevand, jordvand, drænvand, 
drikkevand og grundvand.  

Målemetode(r) Enhver målemetode, som giver mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige 
kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål, kan anvendes (f.eks. 
DS/EN ISO 6878 (seneste udgave), del 4 eller 5). Metodens eventuelle forskrifter 
om prøvebeholder, prøvehåndtering,  filtrering, konservering og opbevaring erstattes 
af nedenstående krav. 

Prøvebeholder Beholder med tætsluttende låg 

Prøvehåndtering in-
den analyse 

Prøven opbevares mørkt og koldt (0-4°C) indtil analyse. 

Filtrering Grundvand og drikkevand: Må ikke filtreres i laboratoriet.  

Grundvand i programmet for national overvågning af vandmiljøet: Er filtreret 
ved prøvetagning. 

Fersk overfladevand: Skal filtreres i forbindelse med prøvetagning som beskrevet 
nedenfor. 

Jordvand og drænvand: Filtreres gennem 0,45 m membranfilter evt. med anven-
delse af forfilter.  

Filtre rengøres om nødvendigt inden brug. Filtreringsudstyr, filtre og filtreringsproce-
dure skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede for-
mål. Filtre og filtreringsprocedure skal være valideret for både kontaminering og tab. 
I valideringen skal som minimum indgå blindprøver og naturlige prøver. 

Konservering Ingen. 

Opbevaring  
Analysen skal være afslut-
tet inden for de nævnte 
tidsfrister 

Prøven opbevares mørkt og koldt (0-4°C) højst 36 timer mellem prøvetagning og 
analyse. 

Grundvand og drikkevand: Reserveprøve kan fryses og kan i så fald opbevares 
op til 1 måned.  

Ferskvand, drænvand og jordvand: Må ikke fryses. Reserveprøve kan syrekon-
serveres som beskrevet i DS 291:1985 (ophævet som DS) og kan i så tilfælde op-
bevares 1 måned i kølerum (0-4°C).  

Opbevaring af reserveprøver er en afvigelse fra de krævede opbevaringsbetingel-
ser, og reserveprøver anvendes kun i exceptionelle tilfælde. Tolkning af resultater 
fra reserveprøve må tage i betragtning, at resultaterne er behæftet med større usik-
kerhed end for prøver, der er analyseret uden forlænget opbevaring.  Hvor resultater 
af reserveprøver rapporteres, skal afvigelsen anføres på analyserapporten. 

 

  


