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M050 Total opløst jod 

Anvendelsesområde Bestemmelse af total opløst jod i grundvand  

Målemetode(r) Jod skal måles med en metode, der medtager alle jod-specier, f.eks. ICP-MS.  

Prøvebeholder Glas. 

Prøvehåndtering inden 
analyse 

Ingen. 

Filtrering Grundvand i programmet for national overvågning af vandmiljøet er filtreret ved 
prøvetagning og må derfor ikke filtreres i laboratoriet. Såfremt der er sket ud-
fældning i prøven under opbevaring analyseres den klare vandfase, om nødven-
digt efter centrifugering. 

Øvrige grundvandsprøver filtreres gennem 0,45 μm membranfilter i forbindelse 
med prøvetagning.  

Konservering Ingen. 

Opbevaring  
Analysen skal være afsluttet 
inden for de nævnte tidsfri-
ster 

Prøve skal opbevares koldt (0 - 4C) og mørkt i højst 36 timer mellem prøvetag-
ning og analyse. 

Særlige forhold Ingen. 

 


