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M068 
Perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS-
forbindelser) i grundvand og drikkevand 

Anvendelsesområde Bestemmelse af perfluorerede alkylsyreforbindelser, herunder 

CAS-nummer. 
PFBA (perfluorbutansyre) 375-22-4
PFPeA (perfluorpentansyre) 2706-90-3
PFHxA (perfluorhexansyre) 307-24-4
PFHpA (perfluorheptansyre) 375-85-9
PFOA (perfluoroktansyre) 335-67-1
PFNA (perfluornonansyre) 375-95-1
PFDA (perfluordecansyre) 335-76-2
PFUnDA (perfluorundecansyre) 2058-94-8
PFDoDA (perfluordodecansyre) 307-55-1
PFTrDA (perfluortridecansyre) 72629-94-8
PFBS (perfluorbutansulfonsyre) 375-73-5
PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) 2706-91-4
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) 355-46-4
PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) 375-92-8
PFOS (perfluoroktansulfonsyre) 1763-23-1
PFNS (perfluornonansulfonsyre) 68259-12-1
PFDS (perfluordecansulfonsyre) 335-77-3
PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre) 749786-16-1
PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) 79780-39-5
PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre) 791563-89-8
PFOSA (perfluoroktansulfonamid) 754-91-6
6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) 27619-97-2

Prøvetagning Ved prøvetagning skal udstyr, der indeholder teflon, undgås, da teflon kan være 
årsag til kontaminering af prøve med perfluorerede alkylsyreforbindelser. 

Målemetode Under prøveforberedelse og analyse skal udstyr, der indeholder teflon, undgås, 
da teflon kan være årsag til kontaminering af prøve med perfluorerede alkylsyre-
forbindelser. 

CAS-numre nævnt under Anvendelsesområde er for de respektive syrer. Mange 
af forbindelserne er også tilgængelige som salt med selvstændigt CAS-nummer. 
Salte kan være anvendelige til kalibrering, men slutresultatet skal beregnes som 
den til saltet svarende syre.  

Prøvebeholder Prøver udtages i plastbeholder af enten polyethylen eller polypropylen. 

Prøvebeholder må ikke indeholde teflon, da teflon kan være årsag til kontamine-
ring af prøve med perfluorerede alkylsyreforbindelser. 


