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M030 Sulfid 

Anvendelsesområde Bestemmelse af sulfid (eller svovlbrinte målt ved sulfid) i grundvand, drikkevand 
og marint vand. 

Prøvetagning Prøver til sulfid analyse udtages under behørig hensyntagen til, at der ikke luk-
kes luft inde i prøven og at hydrogensulfid ikke går tabt. 

Prøverne konserveres fortrinsvis i felten med zinkioner ifølge analysemetode 
eller vejledning fra leverandøren. 

Konservering Prøven analyseres umiddelbart efter udtagning eller konserveres med zinkioner, 
som beskrevet i enten metoden eller i vejledningen fra leverandøren.  

Der tillades en modifikation af Standard Methods – Gas Dialysis, Automated 
Methylene Blue Method (seneste udgave ved at der kan tilsættes komplexbinder 
såfremt det er beskrevet af leverandøren.  

Målemetode(r) DS 278 (seneste udgave), Standard Methods – Gas Dialysis, Automated Methy-
lene Blue Method (seneste udgave) eller Standard Methods – Iodometric Method 
(seneste udgave)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




