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M037 
Alkalinitet i grundvand, drikkevand, perkolat fra de-
poneringsanlæg, jordvand, drænvand og fersk over-
fladevand 

Anvendelsesområde Bestemmelse af alkalinitet med efterfølgende omregning til hydrogencarbonat i 
drikkevand, perkolat fra deponeringsanlæg, grundvand, jordvand og drænvand 
m.m., samt fersk overfladevand. 

Metoden er velegnet til bestemmelse på prøver med alkalinitet ≥ 0,5 mmol/L, 
svarende til 31 mg/L (HCO3

-). 

Målemetode(r) DS/EN ISO 9963-1 (seneste udgave) 

Beregning af hydrogencarbonat fra alkalinitet kan gøres ved følgende formel, se 
Annex A i DS/EN ISO 9963-1 (seneste udgave) 
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Hvor TA er total alkalinitet i mmol/l og M(hydrogencarbonat) er molvægten for 
hydrogencarbonat, 61 g/mol. 


