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Mintavételi Utasitas
MVU-14-W

Vizsgalat: Vas(ll)
Mintatipusok: Felszin alatti, felszini és ivoviz

Sziikséges mintavételi edény:
Jol zarhaté 100 mi-es PE palack. a,a’-dipiridil -t tartalmaz.
Az edény pontosan bemért térfogata tartositészert tartalmaz, amit nem szabad kidnteni!

Alkalmazott cimke:
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Eljaras:
1. Sz(irjén le méréhengerbe kb. 80 ml mintat!
2. Jegyezze fel a minta mennyiségét!
3. Ovatosan adja az edényben lév6 reagenshez a mintat, a piros szin megjelenéséig!
4. Amennyiben a minta nem szinezddik el, agy maximum 75 ml-nyi mintat adjon a reagenshez!
5. Olvassa le a méréhengerben 1évé minta mennyiségét és irja fel a cimke megfelelé rovataba az

edénybe toltétt minta mennyiségét legalabb ml pontossaggal!
6. Zarja le az edényt és razza dssze a tartaimat!
7. Hatést nem feltétlendl igényel, de sugarzé hétdl és kézvetlen napfénytdl évni kell!

Laboratériumba érkezés ideje mintavételtdél szamitva ne legyen tébb, mint 7 nap.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaatvételi részlegiink munkatarsai hétkdéznap 7:30 — 18:00
k6z6tt alinak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszamon.
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