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Mintavételi Utasitas
MVU-17-W

Vizsgalat: Osszes fém (oldott + lebeg6anyaghoz kotott)
Mintatipusok: Szennyviz és ivoviz

Sziikséges mintavételi edény:
50 ml-es centrifuga csd. Salétromsavval (HNO3) tartésitott!

Alkalmazott cimke:
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Eljaras:

A mintat ne sziirje meg!

Fogyaszt6i csapnal vett vizminta esetében a réz, nikkel és 6lom koncentracidjanak meghatarozasara
szolgalé mintaegyed az 1 liter kifolyatas nélkil vett minta megfelel6 részlete.

1. Toltse meg 50 ml-ig a mintavételi edényt és zarja azt le!

2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C kdzott sétét helyen a laboratériumba érkezésig!

Laboratériumba érkezés ideje mintavételtél szamitva ne legyen tébb, mint 1 hénap.
Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaatvételi részlegiink munkatarsai hétkdznap 7:30 — 18:00

kdzott alinak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszamon.
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