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H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@|aboratorium.hu
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Mintavételi Utasitas
MVU-39-W

Vizsgalando: Ftalat
Mintatipusok: Vizek

Sziikséges mintavételi edény:
Jol zarhaté csavarmenetes ftaldtmentes kupakkal ellatott, 1 literes barna liveg.

Alkalmazott cimke:
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Eljaras:
1. Téltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintaval és zarja le!
2. Halézati ivoviz mintavételéhez kiadott edény Na,S,0; tartositdszert tartaimaz. Ugyelien, hogy a
tartésitészert ne mossa ki az edénybdl.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C kozoétt a laboratériumba érkezésig!

Laboratériumba érkezés ideje mintavételtél szamitva ne legyen tébb, mint 5 nap.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaatvételi részlegiink munkatarsai hétkdznap 7:30 — 18:00

kézott alinak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszamon.
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